Navodilo za uporabo

Kontaktno prsilo za elektrode
Artikel: LA-AB-EKS-250-1
Stevilka artikla Medline: 78 08 20
Medicinski pripomocek razreda |

Sestava:
Koli¢ina
Surovina (m1/1000 ml)
Izopropanol 149
Demineralizirana voda 851

Predvideni namen:

Kontaktno prsilo za elektrode povecuje prevodnost med kozo in elektrodami pri elektrokardiografiji (EKG), elektromiografiji
(EMG) in elektroencefalografiji (EEG), s tem ko zmanj$a razdaljo in upor med kozo in elektrodo. Zlasti za elektrode, ki se
prisesajo.

Nacin uporabe:
Mesta na kozi pacienta, kjer bodo namesc¢ene elektrode, poprsite s kontaktnim prsilom za elektrode. Ne prSite neposredno na
(prisesalne) elektrode!

Predvideni uporabniki:
Kontaktno prsilo za elektrode sme uporabljati samo usposobljeno strokovno osebje.

Pricakovani klini€ni ucinek:
IzboljSanje prevodnosti (prisesalnih) elektrod pri merjenju EKG, EMG ali EEG.

Ucinkovitost:
Zmanj8a elektri¢ni upor med kozo in elektrodo.

Kontraindikacije:

Kontaktnega prsila za elektrode ne uporabljajte na poSkodovani kozZi ali sluznici! Ne uporabljajte pri pacientih, ki so alergi¢ni na
izopropanol! Izogibajte se stiku z o€mi! Samo za zunanjo uporabo!

Posebna opozorila za varno uporabo

Za kontaktno prsilo za elektrode niso potrebna nobena opozorila in varnostna navodila v smislu H- in P-stavkov. Kontaktno
prsilo za elektrode ni sterilno.

Nasvet za skladiS¢enje:
Shranjujte pri temperaturi med 5 °C in 30 °C. Izogibajte se neposredni soncni svetlobi.

Odlaganje med odpadke:
V skladu z lokalnimi predpisi.

Rok uporabnosti:
Ne uporabljajte po preteku roka uporabnosti. Uporabljajte le raztopine v neposkodovanih vsebnikih.

Proizvajalec: SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, HochriesstralRe 2, Nem¢ija, tel. t.: +49 (0) 80 34 909 800,
faks: +49 (0) 80 34 909 80 70; e-posta: info@sav-Ip.de; spletna stran: www.sav-Ip.de
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Leonhard Schliersmaier (Direktor in odgovorni za skladnost z regulativo, SAV Liquid Production GmbH)
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