Gebrauchsanweisung

Formaldehydlésung 4% gepuffert, neutral

Fixans zur klinischen Diagnose

Artikel:
mit Probengefél
FN-38-4-1
FN-48-4-1
FN-115-4-1
FN-612-4-1
FN-715-4-1
FN-912-4-1
FN-1020-4-1
FN-1535-4-1
FN-2500-4-1
FN-2550-4-1
FN-5800-4-1
FN-10800-4-1
FN-50100-4-1
FN-80120-4-2
FN-60180-4-1
FN-100180-4-1
FN-125250-4-1
FN-200500-4-2
FN-250500-4-1
FN-1L400-4-1
FN-1L500-4-1
FN-1L500-4-3
FN-20L10L-4-1

LA-IMAH-FN-1020-4-1
LA-KOB-FN-1020-4-1
LA-SKIN-FN-1020-4-1
LA-GR-FN-1535-4-1
LA-KOB-FN-1535-4-1
LA-DK-FN-50100-4-1
LA-KOB-FN-50100-4-1
LA-DK-FN-60180-4-1
LA-DK-FN-125250-4-1
LA-DK-FN-250500-4-1
LA-DK-FN-1L500-4-3
LA-DK-FN-2500-4-1
LA-DK-FN-5800-4-1
LA-DK-FN-10800-4-1

ohne Probengefialt
FN-1000-4-1
FN-5000-4-1
FN-5000-4-3
FN-10000-4-1
FN-10000-4-2
FN-20000-4-1
FN-30000-4-1
LA-BS-FN-1000-4-1
LA-BS-FN-5000-4-1
LA-BS-FN-10000-4-1
LA-BS-FN-20000-4-1
LA-LABRI-FN-1000-4-1

Bei denjenigen Produktvarianten, die mit ,LA-BS-* beginnen, handelt es sich um Exportware flr die Schweiz.

Zusammensetzung: Formaldehyd 605-001-00-5 4 % (w/w) in wassriger Losung Phosphat-gepuffert
Anmerkung: Die Lésung enthalt 0,8 — 1,2 % (w/w) Methanol 803-001-00-x als Stabilisator.

Zweckbestimmung: Formaldehydlgsung gepuffert, neutral in den Produktvarianten 4%, 4,5%, 7,5% und 10% ist dazu bestimmt,
Proben humanen Ursprungs (Zellen, Gewebe, Organe) in vitro zu fixieren und zu konservieren. Das Produkt umfasst ggf. das
Probengefal, welches zur Lagerung und Versendung der Proben geeignet ist. Die Anwendung ist auf das medizinische Umfeld
durch Fachpersonal beschrankt.

Art der Anwendung: Humane Probe (Organ, Gewebe oder Zellen) in Formaldehydldsung gepuffert, neutral geben, hierbei darauf
achten, dass das Fixansvolumen etwa das 25fache des Probenvolumens betragt.
Eindringgeschwindigkeit des Fixans in die Probe etwa 1mm/h. GefaR dicht verschlieRen. Nicht Uber das angegebene Verfalldatum
verwenden. Nur Ldsungen in unversehrten Behéltnissen verwenden. Nur klare Lésung ohne Ausféllungen verwenden.

LA-BS-FN-58-4-4
LA-BS-FN-58-4-6
LA-BS-FN-58-4-7
LA-BS-FN-58-4-8
LA-BS-FN-58-4-9
LA-BS-FN-58-4-10
LA-BS-FN-58-4-12
LA-BS-FN-58-4-13
LA-BS-FN-58-4-14
LA-BS-FN-58-4-16
LA-BS-FN-58-4-19
LA-BS-FN-58-4-20
LA-BS-FN-58-4-21
LA-BS-FN-58-4-50-1
LA-BS-FN-58-4-50-2
LA-BS-FN-58-4-50-3
LA-BS-FN-58-4-50-4
LA-BS-FN-58-4-50-5
LA-BS-FN-58-4-50-6
LA-BS-FN-58-4-50-7
LA-BS-FN-58-4-50-8
LA-BS-FN-58-4-50-9
LA-BS-FN-58-4-50-10
LA-BS-FN-58-4-50-11
LA-BS-FN-58-4-50-13
LA-BS-FN-58-4-50-14
LA-BS-FN-612-4-1
LA-BS-FN-612-4-2
LA-BS-FN-612-4-3
LA-BS-FN-612-4-4
LA-BS-FN-1020-4-2
LA-BS-FN-1020-4-3
LA-BS-FN-1020-4-5
LA-BS-FN-1020-4-6
LA-BS-FN-1020-4-8
LA-BS-FN-1020-4-¢
LA-BS-FN-1020-4-10
LA-BS-FN-1020-4-11
LA-BS-FN-1020-4-12
LA-BS-FN-1020-4-15

Probenmaterial direkt nach der Entnahme fixieren.

LA-BS-FN-1020-4-16

LA-BS-FN-1020-4-17
LA-BS-FN-1020-4-18
LA-BS-FN-1020-4-19
LA-BS-FN-1020-4-20
LA-BS-FN-1535-4-1
LA-BS-FN-1535-4-2
LA-BS-FN-1535-4-3
S5-FN-1535-4-4
S-FN-1535-4-5
S-FN-1535-4-6
S-FN-1535-4-7
5-FN-3040-4-1
S-FN-3040-4-2
S-FN-3040-4-3
S-FN-3040-4-4
S-FN-3040-4-5
S-FN-3040-4-6
S-FN-3040-4-7
S-FN-3040-4-8
S-FN-3060-4-2
S-FN-3060-4-3
S-FN-3060-4-4
S-FN-3060-4-5
LA-BS-FN-3550-4-3
LA-BS-FN-3550-4-6
LA-BS-FN-3550-4-8
LA-BS-FN-3550-4-9
LA-BS-FN-3550-4-10
LA-BS-FN-3550-4-11
LA-BS-FN-3550-4-12
LA-BS-FN-3550-4-13
LA-BS-FN-3550-4-14
LA-BS-FN-3550-4-15
LA-BS-FN-3550-4-17
LA-BS-FN-3550-4-18
LA-BS-FN-3550-4-19
LA-BS-FN-3550-4-20
LA-BS-FN-3550-4-21
LA-BS-FN-3550-4-22
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Probe komplett

LA-BS-FN-3550-4-23
LA-BS-FN-3550-4-T-2
LA-BS-FN-50100-4-1
LA-BS-FN-50100-4-2
LA-BS-FN-50100-4-3
LA-BS-FN-50100-4-4
LA-BS-FN-50100-4-5
LA-BS-FN-50100-4-6
LA-BS-FN-50100-4-7
LA-BS-FN-50100-4-8
LA-BS-FN-50100-4-9
LA-BS-FN-50100-4-10
LA-BS-FN-120180-4-1
LA-BS-FN-120180-4-2
LA-BS-FN-120180-4-3
LA-BS-FN-120180-4-4
LA-BS-FN-120180-4-5
LA-BS-FN-120180-4-6
-BS-FN-125250-4-1
BS-FN-125250-4-3
BS-FN-125250-4-5
BS-FN-125250-4-6
LA-BS-FN-125250-4-7
LA-BS-FN-125250-4-8
LA-BS-FN-250500-4-2
LA-BS-FN-250500-4-3
LA-BS-FN-250500-4-4
LA-BS-FN-250500-4-5
LA-BS-FN-1L500-4-2
LA-BS-FN-1L500-4-3
LA-BS-FN-1L500-4-4
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Vorgesehener Anwender: Die Anwendung ist auf das medizinische Umfeld durch Fachpersonal beschrankt.
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eintauchen.



Gegenanzeigen: Formaldehydlésung gepuffert, neutral ist ausschlieRlich zur Nutzung als in vitro Diagnostikum vorgesehen!

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. H350 Kann Krebs
erzeugen. P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P281Vorgeschriebene personliche Schutzausristung
verwenden. P308+P313 BE| Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/drztiiche Hilfe hinzuziehen. P405 Unter
Verschluss aufoewahren. P501Entsorgung des Inhalts/des Behilters gemal den ortlichen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften. Nur fur gewerbliche Anwender. Die Produktvarianten mit ProbengefaR sind fur den einmaligen Gebrauch bestimmt.
Melden Sie alle schwerwiegenden Vorkommnisse in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt dem Hersteller und der an ihrem
Ort zustandigen Behorde.

Lagerungshinweis: Zwischen 10°C und 40°C lagem. Lichtgeschitzt aufbewahren. Bei Produktvarianten ohne Probengefafie:
Nach dem ersten Offnen bei +15°C bis +25°C aufbewahrt 3 Monate verwendbar!

Entsorgung: Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. VWenn méglich dem
Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren. Ungereinigte Verpackungen sind gemaf
den behdrdlichen Vorschriften zu entsorgen.

Haltbarkeit:
Nicht iiber das angegebene Verfalldatum verwenden. Nur Ldsungen in unversehrten Behéltnissen verwenden. Nur klare
Lasung ohne Ausféllungen verwenden.

Hersteller: SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, Hochriesstralte 2, Deutschland, Telefon: +49 (0) 80 34 909 800;
Telefax; +49 (0) 80 34 909 80 70; E-Mail: info@sav-Ip.de; Homepage: www.sav-Ip.de

Tabellarische Ubersicht der verwendeten Symbole:

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
Nicht-wiederverwenden NV, Vor Sonnenlicht schiitzen
—~t gl
/’7| -
/\\
|
GEFAHR, GHS08, Gesundheitsschadlich Verwendbar bis
GEFAHR, GHS(07, Reizend Patientenidentifikation
°
CE-Kennzeichen Katalognummer
REF
In-vitro Diagnostikum Datum
Elektronische Gebrauchsanweisung beachten Chargenbezeichnung
/ﬂ/ Temperaturgrenzwerte [I Herstellungsdatum
Flerstallsr 16-stelliger Code zur Identifizierung
UFI gefahrlicher chemischer Gemische flir
Giftnotrufzentralen.

Bevollmachtigter in der Schweiz
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